
第42回衛生微生物協議会レファレンスセンター関連会議

HIV感染症

令和4年度（2022年）HIV関連感染症のレファレンスセンター関連会議の開催は見送りました。コアメ

ンバーにてHIV診断薬に関する情報を収集し、意見交換しました。主な内容をご報告します。

• 基本事項
• HIV- 2判定保留例の紹介
• Geenius導入に際しての提案：精度管理と早期診断の重要性

1. IC法を原理とする確認検査試薬（Geenius）に関する情報

主な内容

2. HIVスクリーニング検査に関する情報
• ルミパルスHIV Ag/Ab、ルミパルスプレストHIV Ag/Abの検体種の適応拡大
• ダイナスクリーン HIV Comboの偽陽性例の紹介

3. 自治体におけるHIV検査の縮小・中止状況



1. IC法を原理とする確認検査試薬

（Geenius) に関する情報



Geenius・WB法の確認事項

WB法試薬について
・本年6月30日で販売中止
・最終ロットの有効期限は、HIV-1用が来年1月、HIV-2用が本年12月まで。

Geenius HIV 1/2キットについて
・抗HIV-1抗体、抗HIV-2抗体の有無を、IC法の仕組みを利用した1つの
試薬デバイスで判定可能

・検体として血清･血漿（5μL）または全血（15μL）を使用可能
・短時間（30分以内）で結果判定可能
・ Geeniusリーダー、PC用ソフトウェアとコントロール試薬により、
自動解析、結果の電子的保存、精度管理が可能

※スクリーニング検査陽性検体の確認検査用としてのみ使用可能
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Geenius HIV-2 判定保留事例

スクリーニング検査：HIV Ag/Ab コンボアッセイ（CLIA法：アボット社 Alinity ）
陽性 3.85 S/CO

確認検査：Geenius（バイオ・ラッド社） HIV-2 判定保留（HIV-2 gp140を検出）

その他の検査：ジェネディアHIV-1/2 Mix（富士レビオ社）陽性（抗体価 28倍）
バイダスHIVデュオII（ビオメリュー社） 陰性

追加スクリーニング検査を
行えば、HIV陰性と判定可
能であるが、それなしで
Geeniusを実施するとHIV-2
判定保留となり、フォロー
アップが必要となる事例



Geenius導入に際しての提案

HIV感染症の早期診断の重要性の観点から、医療機関においては
GeeniusとNAT（核酸増幅検査）の両方を実施（エイズ学会推奨法）さ
れている。その一方で、自治体におけるHIV検査においては一部の地方
衛生研究所ではNATが実施されておらず、急性感染事例が判定保留（あ
るいは陰性）として扱われてしまう例が増加する可能性が懸念される。
NATは感染急性期の確認検査として有用であると考えられる故、NATの
導入を積極的に検討していただきたい。

1. 精度管理

2. 早期診断の重要性

近年、国際的な動向として感染症の診断において精度管理の重要性が
高まっている。Geenius導入に際し、目視での結果の解釈も可能である
が精度管理の観点からリーダーを用いた判定・情報の管理が推奨され
る。



2. HIVスクリーニング検査に関する情報
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HIV Combo
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１．抗原・抗体の両ライン出現により、感染初期疑い例として確認検査依頼があった。
２．当所で再検査したところ、出現ラインは発色ムラが見られたが、赤い線として判定できた。
͏ʽアボットּזτ Μ›ϩδθράϧʺӟᴞχᵕ Υ ϣϦθʻ
ʾ本結果は確かに珍しい。異なるロットで再現されているので、患者側の要因と思われる。

・原料にマウス由来の成分が入っており、患者との相互作用等で偽陽性が見られる。
・アボット社として本事例について追加検討は行わない。



3. 自治体におけるHIV検査の縮小・中止状況
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地域ブロック
掲載
自治体
数

2020年 2021年

3月末
時点

5月末
時点

9月末
時点

12月末
時点

3月末
時点

5月末
時点

9月末
時点

12月末
時点

北海道 5 0% 60% 40% 60% 20% 40% 20% 0%

東北 15 0% 27% 20% 20% 53% 53% 60% 40%

関東甲信越 55 31% 76% 49% 46% 46% 50% 73% 43%

（うち1都3
県）

(42) (33%) (91%) (52%) (52%) (52%) (55%) (74%) (43%)

北陸 6 0% 33% 33% 17% 17% 17% 33% 17%

東海 12 42% 92% 67% 67% 54% 54% 77% 38%

近畿 24 17% 67% 33% 17% 21% 42% 38% 21%

中国/四国 19 5% 42% 32% 21% 26% 32% 32% 16%

九州/沖縄 18 33% 61% 50% 39% 33% 17% 44% 33%

総計 154 21% 61% 42% 36% 38% 42% 55% 32%

地域ブロック別のHIV検査中止･縮小割合（自治体数）

HIV



地域ブロック

掲載
施設数
（保健所
等）

2020年 2021年

3月末
時点

5月末
時点

9月末
時点

12月末
時点

3月末
時点

5月末
時点

9月末
時点

12月末
時点

北海道 40 0% 33% 30% 30% 3% 30% 5% 0%

東北 61 0% 12% 10% 13% 29% 26% 27% 19%

関東甲信越 179 11% 44% 26% 22% 23% 25% 46% 20%

（うち1都3
県）

(113) (13%) (63%) (33%) (32%) (32%) (33%) (59%) (27%)

北陸 22 0% 9% 9% 5% 5% 5% 9% 5%

東海 58 10% 55% 38% 38% 12% 46% 61% 8%

近畿 82 7% 40% 13% 5% 10% 16% 15% 10%

中国・四国 79 1% 20% 13% 14% 9% 19% 11% 8%

九州・沖縄 87 12% 29% 20% 21% 13% 8% 15% 7%

総計 608 7% 33% 21% 19% 16% 22% 29% 12%

地域ブロック別のHIV検査中止･縮小割合（施設数）

HIV



HIVレファレンスセンター・コアメンバー

神奈川県衛生研究所 佐野貴子、近藤真規子

大阪府健康安全基盤研究所 川畑拓也

東京都健康安全研究センター 長島真美、貞升健志

国立感染症研究所エイズ研究センター 草川茂 松岡佐織

（敬称略）


